
РУ № ФСЗ 2009/04515 от 18 июня 2009

NUCLEOJET / НУКЛЕОДЖЕТ
 Применение                                                                                            

• Прямое/непрямое изготовление литых металлических штифтов – 
Nucleojet, как дополнение для оттиска корневого канала.

• Прямое производство металлических штифтов – отливка 
металлических штифтов.

 инструкция По Применению                                                           

Метод непряМого изготовления:
Оттиск корневого канала

1. После подготовки корневого канала, свободно установите Nucleojet 
штифт в канал (должно остаться пространство между стенкой 
канала и штифтом);

2. Вставьте штифт в канал вместе с выбранным оттискным материалом; 
3. Отправьте оттиск в лабораторию для производства конструкции 

модели, подготовки восковой модели и отливки;
LLЭтотL продуктL долженL использоватьсяL вL соответствииL сL инструкцией.L
КомпанияL производительL неL несетL ответственностиL заL любойL вред,L
нанесенныйL неправильнымL использованиемL илиL несоблюдениемL
инструкции.

Метод пряМого изготовления:
Формовка металлических штифтов

1. После подготовки канала, выбрать штифт Nucleojet с подходящей 
длиной и коронковой частью;

2. Нанесите изолирующее вещество в канал (тонкий слой вазелина); 
3. Перебазируйте штифт вместе с самоотверждаемым акриловым 

композитом в канал;
4. Сделайте окончательные поправки и отправьте форму в лабораторию 

для отливки.

 содержимое уПаковки                                                                   

• 17 штифтов с заготовками коронковой части. 
• 17 штифтов с заготовками коронковой части + 2 шт заготовок без 

культи. 
• 17 штифтов с заготовками коронковой части + 4 шт заготовок без 

культи. 
• 30 штифтов без заготовок. 

 состав                                                                                                           

Поликарбонат.



Nucleojet / нуклеоджет. 
Заготовки из пластмассы.

РУ № ФСЗ 2009/04515 от 
18/06/2009

Инструкции по 
применению в упаковке.
Условие хранения и срок 
годности указаны на 
упаковке. 
Сохраняйте упаковку до 
окончания использования.
Для использования в 
стоматологии.
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условие хранения и срок годности                                                            

• Храните в сухом месте вдали от источников света.
• Срок хранения 5 лет с даты изготовления.
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